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UMJERAVANJE VOLTMETRA 
 

 

Razred: Datum: 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

 

I. UVODNA PITANJA I ODGOVORI:  
 

1. ŠTO JE RAZRED TOČNOSTI INSTRUMENTA ?  
………………………………………………………………………..  

 

 

2. KAKO SE DIJELE RAZREDI TOČNOSTI ?  
………………………………………………………………………..  

 
 
 
 

3. ŠTO ZNAČI UMJERAVATI INSTRUMENT ?  
………………………………………………………………………..  

 

 

4. KADA SE PROVODI UMJERAVANJE INSTRUMENTA ?  
………………………………………………………………………..  

 
 
 

 
5. S KOJIM SE RAZREDOM TOČNOSTI PRILIKOM UMJERAVANJA USPOREĐUJU 

INSTRUMENTI POGONSKOG RAZREDA TOČNOSTI ?  
………………………………………………………………………..  

 
 
 
 
 

 

II. SREDSTVA: 



III. UMJERITI ZADANI VOLTMETAR POMOĆU VOLTMETRA        VISOKOG RAZREDA  
TOČNOSTI I PRIKLADNOG DJELJITELJA NAPONA S KONSTRUIRANOM 
REGULACIJOM. PRIKLJUČAK IZVESTI PREMA SHEMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Klizač „K“ potenciometra ili promjenjivog otpornika stavite u krajnji donji položaj   
2. Priključite napon izvora   
3. Pomičući klizač prema gore regulirajte redom napone na 5 V, 10 V, 15 V, 20 V … 40 V  



IV. MJERENE VRIJEDNOSTI ZA VOLTMETAR UPISATI U TABLICU 

 

RED. BR 
VELIČINA NAPONA NA VELIČINA NAPONA NA 

APSOLUTNA RELATIVNA RAZRED  

LJESTVICI INST. KOJIM SE LJSETVICI INST. KOJEG SE  

MJERENJA POGREŠKA POGREŠKA TOČNOSTI  

UMJERAVA UMJERAVA  

    
 

  U(V)  (V) ∆U P r.t. 
 

 0->max  max->0 0->max  max->0 V % % 
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2.          
 

3.          
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5.          
 

6.          
 

7.          
 

8.          
 

9.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gdje je: RAZRED TOČNOSTI UMJERAVANOG INSTRUMENTA 
 

MJERNI OPSEG INSTRUMENTA NA KOJEM SE UMJERAVA, A 
 

APSOLUTNA VRIJEDNOST NAJVEĆE APSOLUTNE POGREŠKE NA  
NAVEDENOM MJERNOM PODRUČJU 

 

V. NA TEMELJU MJERENIH VRIJEDNOSTI ZA OBA INSTRUMENTA IZRAČUNATI APSOLUTNU 
tj. I RELATIVNU POSTOTNU POGREŠKU 

 
 
 
 

VI. NACRTATI KRIVULJU POGREŠAKA POGONSKOG VOLTMETRA NA MJERNOM OPSEGU OD 40V 
Mjerilo: 1mm = 0,5 V 

 

1mm = 0,05 % 

 

VII. IZRAČUNATI RAZRED TOČNOSTI UMJERAVANOG INSTRUMENTA NA 
PROMATRANOM MJERNOM OPSEGU KOD NAJVEĆE APSOLUTNE POGREŠKE 
 
 

 

VIII. ZAKLJUČAK   PDF to Word 
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